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NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE 
 
Les commandes sont recouvertes d’une membrane scellée, ce qui augmente la sécurité de 
fonctionnement, élimine les interstices et permet de désinfecter la surface. 
 
Les fonctions des touches (voir figure ci-dessous) sont les suivantes : 
A. Remplissage du verre avec de l’eau froide 
B. Commande inversion rotation micromototeur 
C. Rinçage de la cuvette 
D. Commande présélection spray et fibres optiques (en appuyant sur la touche pendant 3 secondes) 
E. Del inversion rotation micromoteur (avec del éteinte sens de rotation normal) 
F. Del présélection éclairage à fibres optiques 
G. Del présélection spray 
H. Del power (appareil alimenté) 
L. Commande montée dossier du fauteuil 
M. Commande montée pantographe du fauteuil 
N. Commande descente dossier du fauteuil 
O. Commande descente pantographe du fauteuil 
P. Commande rappel positions de retour à zéro et mémoire du fauteuil (soulement avec Arcadia EXT 
avec programme) 
Q. Commande rinçage/dernière position du fauteuil 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Annexe au mode d’emploi LINEA ESSE 
































































































